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РЕСПИРАТОР Р-2_ 
ПАМЯТКА 
по пользованию 


ВС 13648. 00...00 ДП 
взамен 6632 





НАЗНАЧЕНИЕ - 


Респиратор Р-2 защищает органы дыха- 
ния человека от`радиоактивной пыли. 


Респиратор Р-2 выпускается трех о 
| 1;:2, 8: 


} 


ПОДБОР И ПОДГОНКА ` 
Ознакомьтесь с техническим описанием. и она кста 
ВС 13648.00.00. ТО | к 

Подберите респиратор нужногозроста. рр - 

Выньте респиратор из пакета. — ь -2 

Проверьте его-техническое’ состояние и подгбните. Правильно подогнанный респира- 
тор не должен давить на лицо, но плотно прилеёгать. инь - 

После подбора и подгонки уложите респиратор в пакет. 


> ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ 


Выньте респиратор из пакета. 

Интенсивно потрите наружную поверхность респиратора в течение одной минуты 
рукой. к. 

Начиная с подбородка, наденьте респиратор на лицо. 

Обожмйте пластину носового зажима по форме носа. 

Отрегулируйте ленты оголовьз_по размеру головы. 

Проверьте плотность прилегания респиратора к лицу 

Сделайте 2 — 3 глубоких выдоха. 

Следите за плотным прилеганием респиратора к лицу во время пользования. 

Удаляйте влагу. скопившуюся в подмасочном пространстве, через клапан выдоха 
наклоном головы вниз. 

При обильном выделении влаги задержите дыхание. снимите респиратор, быстро 
вылейте воду из внутренней полости полумаски. протрите ее и снова наденьте респи- 
ратор. : 

ДЕЗАКТИВАЦИЯ 


Производите дезактивацию респиратора осторожным постукиванием его о какой- 
либо предмет. Внутреннюю поверхность респиратора протрите влажной тряпочкой или 
ватой. 4+ | 

Выворачивать реслиратор не рекомендуется во избежание механических повреждсе- 
МиЙ. 

В случае длительного пользования респиратором в условиях сильного заражения 
воздуха радноактнвными веществами необходимо после дезактивацин респиратора 


< проверить его остаточную радиоактивность. Респираторы, имеющие высокую остаточ- 
. ную радиоактивность, подлежат уничтожению. | > 


ь ХРАНЕНИЕ 


Респиратфр храните в полиэтиленовом пакете, свернутом «конвертом» и уложенном 
вскрытой частью вниз. %- | 

Оберегайте от механических воздействий. увлажнения водой и воздействия оргачи- 
ческих растворителей и масел. 


